
Lab Storm迷你涡旋仪
快速操作指南

一、操作说明

二、开机运行
1.通电：连接电源适配器与机器上自带电源线
2.振荡混匀：迷你涡旋仪是为振荡试管设计的。轻轻地把试管压进硅胶帽中 (图中 1位置 )，开
始振荡。移开试管，振荡停止。

① 硅胶帽
放置容器处，用力将试管按入凹位，机器启动
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